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Utiliser un marqueur effaçable à sec pour indiquer le nombre total de préparations d’ostéotomie réalisées à l’aide de chaque foret. Il est recommandé de remplacer les forets réutilisables après 15 utilisations.  
*Les forets à usage unique devraient être mis au rebut après utilisation.

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de ZimVie et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, 
LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation. Pour plus d’informations sur les produits, se reporter aux étiquettes ou au mode 
d’emploi. L’agrément et la disponibilité de certains produits peut se limiter à certains pays/régions. Ce document est réservé exclusivement aux cliniciens et ne propose ni avis ni recommandation médical. 
Il est interdit de le transmettre à d’autres destinataires. Il est interdit de copier ou de réimprimer ce document sans l’autorisation expresse par écrit de ZimVie. ZV1201FR REV A 05/23 ©2023 ZimVie Inc.  
Tous droits réservés.

* Les forets à usage unique doivent être mis au rebut après utilisation. Ce tableau est uniquement destiné à servir de référence. Le nombre d’utilisations par foret est variable et dépend de divers facteurs, notamment de la densité osseuse rencontrée, d’une bonne manipulation et d’un bon nettoyage. Se reporter au 
mode d’emploi des kits et instruments ZimVie (P-ZBDINSTRP) disponible sur labeling.zimvie.com pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et la stérilisation.

REMARQUE : les instruments chirurgicaux sont susceptibles d’être endommagés pour plusieurs raisons, entre autres : une utilisation prolongée, abusive, une manipulation rude ou incorrecte, un nettoyage inadapté, etc. Veiller à ne pas compromettre les performances de l’instrument. 

Tableau d’utilisation des forets réutilisables du plateau chirurgical 
pour implants coniques T3® PRO, T3 et Osseotite® Restoring Daily Life.™

Contactez-nous au 01-41-05-43-43  
ou rendez-vous sur ZimVie.com
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Savoir identifier  
l’usure excessive
Vérifier l’absence de signes d’usure ou d’endommagement 
Avant chaque utilisation, inspecter visuellement tous les dispositifs et plateaux/kits afin de vérifier qu’ils sont complets et qu’ils 
ne sont pas endommagés et/ou usés (par exemple : corrosion ou formation de rouille sur la surface de l’instrument, structure 
usée ou endommagée, endommagement ou fracture, partielle ou totale, d’un ou de plusieurs œillets). En cas de dommages ou 
d’usure susceptibles de compromettre la fonction de l’instrument ou du plateau, NE PAS UTILISER. Contacter le représentant 
ZimVie pour procéder au remplacement du dispositif.

Se reporter au mode d’emploi des kits et instruments ZimVie (P-ZBDINSTRP) disponible sur labeling.zimvie.com pour obtenir 
des informations détaillées sur le nettoyage et la stérilisation.

Coin arrondi

Bord tranchant émoussé

Pointe arrondie

Restoring Daily Life.®


